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МЕТІЛЕНДІОКСИПІРОВАЛЕРОН (MDPV)
Сол� для ванн, р�зновид дизайнерських наркотик�в, як� також рекламують як "п�дживлення для рослин" або
"досл�дницьк� х�м�кати", продаються переважно в спец�ал�зованих магазинах, в Інтернет� та в �нших м�сцях
роздр�бної торг�вл�. Дизайнерськ� наркотики були розроблен� в останн� роки з метою п�дриву роботи
правоохоронних орган�в � служб тестування на наркотики � рекламуються як "легальний" кайф. Техн�чна назва
"сол� для ванн" - зам�щений катинон. Зам�щений катинон - це синтетична, концентрована верс�я х�м�чної
речовини-стимулятора, що м�ститься в кат�. Кат - це рослина, яку вирощують � використовують у Сх�дн�й Африц�
та на Близькому Сход�. В�н має стимулюючу д�ю на споживача � може бути досить небезпечним. Б�л� кристали
нагадують легальн� сол� для ванн, зв�дси � назва "сол� для ванн". У 2009 � 2010 роках спостер�галося значне
зростання зловживання синтетичним катиноном, спочатку у Велик�й Британ�ї та решт� Європи, а згодом у США �
Канад�,
В�домий як один з основних �нгред�єнт�в "сол� для ванн" серед �нших синтетичних стимулятор�в, таких як
мефедрон, метилон, бутилон � метерон, MDPV почав з'являтися близько 2004 року, коли його популяризували як
клубний наркотик, який часто вживають у поєднанн� з алкоголем, GHB, канаб�сом та �ншими наркотиками для
отримання бажаних ефект�в, таких як ейфор�я, бадьор�сть, балакуч�сть � сексуальне збудження. Нараз�
синтетичн� стимулятори не призначен� для використання за призначенням.
Хоча синтетичн� стимулятори впливають на споживач�в под�бно до амфетам�ну, екстаз� та кокаїну, пов�домлення
про агрес�ю, тах�кард�ю, параною та самогубства св�дчать про те, що вони можуть бути б�льш гостротоксичними.
Ц� негативн� насл�дки призвели до зб�льшення к�лькост� звернень до швидкої допомоги та госп�тал�зац�й, важких
психотичних � насильницьких еп�зод�в, нанесення соб� ран, самогубств � тривожного зростання к�лькост�
смертей, пов'язаних з� зловживанням. Управл�ння з контролю за отруєннями США та Нац�ональна
розв�дувальна служба з наркотик�в оприлюднили попередження про небезпеку для здоров'я, зазначивши, що
по вс�й країн� зросла к�льк�сть звернень до в�дд�лень швидкої допомоги, пов'язаних з цими наркотиками. У
жовтн� 2011 року DEA оголосила про надзвичайну заборону на MDPV, метилон � мефедрон, що зробило
тестування на ц� речовини життєво важливим як н�коли.

α- ПІРОЛІДИНОПЕНТІОФЕНОН (α-PVP)
α-PVP є активним �нгред�єнтом наркотик�в, як� зазвичай продаються як "сол� для ванн", "флакка" або "грав�й", що
набули популярност� з середини 2000-х рок�в завдяки своїй ефективност� та низьк�й ц�н�. α-PVP є пох�дним MDPV -
єдина в�дм�нн�сть полягає у видаленн� 3,4-метиленд�оксигрупи з молекули MDPV. Сум�ш� сол� для ванн, так� як α-
PVP, продаються як альтернатива м�жнародно контрольованим наркотикам, як� часто фальсиф�куються �ншими
синтетичними катинонами, метамфетам�ном або клоназепамом. Пов�домляли про так� ефекти в�д вживання α-
PVP, як ейфор�я, п�двищена пильн�сть, тах�кард�я, г�пертон�я, г�пертерм�я, потовид�лення, судоми � нав�ть зупинка
серця.

МЕТКАТИНОН (MCAT)
Меткатинон (α-метилам�нопроп�офенон або ефедрон) (�нод� називається "к�т", "джеф", "котяча м'ята" або
"�нташ") - моноам�нний алкалоїд � психоактивний стимулятор, зам�щений катинон. В�н використовується як
рекреац�йний наркотик через його потужний стимулятор та ейфор�йний ефект � вважається таким, що викликає
залежн�сть, з ф�зичною та психолог�чною ломкою, яка виникає, якщо припинити його вживання п�сля тривалого
або високих доз. Зазвичай його вдихають, але можна курити, робити �н'єкц�ї або приймати перорально.
Меткатинон внесений до Списку I Конвенц�ї про психотропн� речовини та Закону США про контрольован�
речовини як речовина, що контролюється, � тому не вважається безпечним або ефективним засобом для
л�кування, д�агностики, проф�лактики чи проф�лактики будь-яких захворювань, а також не має дозволеного
медичного застосування. Збер�гання та розповсюдження меткатинону з метою споживання людиною є
незаконним за будь-яких обставин у Сполучених Штатах � є або незаконним, або суворо регульованим у
б�льшост� законодавств по всьому св�ту.
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ІНСТРУКЦІЯ

Швидкий, однокроковий скрин�нговий тест для одночасного, як�сного виявлення метиленд�оксип�ровалерону,
α-PVP, меткатинону та їх метабол�т�в у сеч� людини. 
Виключно для медичних прац�вник�в для д�агностики in vitro.
Швидкий тест для виявлення наркотик�в у сеч� (MDPV/α-PVP/MCAT) - це �мунохроматограф�чний анал�з для
як�сного виявлення наркотичних речовин та їх метабол�т�в при наступних концентрац�ях в�дс�кання в сеч�:

ПРИЗНАЧЕННЯ

ОБМЕЖЕННЯ

ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

                                                                      (Будь ласка, подив�ться зображення вище)
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

КОРОТКИЙ ОПИС 

Контроль процедури включений до тесту. Л�н�я, що з'являється в контрольн�й зон� (С), вважається внутр�шн�м
контролем процедури. Це п�дтверджує достатн�й об'єм зразка, правильне поглинання мембрани та проведення
процедури.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

НЕГАТИВНИЙ: З'являються дв� л�н�ї. Одна червона л�н�я повинна з’явитися в контрольн�й зон� (C), а �нша
червона або рожева л�н�я - в тестов�й зон� (T). Негативний результат вказує на те, що концентрац�я наркотику у
сеч� нижча за встановлений м�н�мальний р�вень.
ПОЗИТИВНИЙ: Одна червона л�н�я з'являється в контрольн�й зон� (С). У тестов�й зон� (T) не повинна з'явитися
л�н�я. Позитивний результат означає, що концентрац�я наркотик�в у зразку сеч� перевищує пороговий р�вень
для конкретного наркотику.
НЕДІЙСНИЙ: Контрольна л�н�я не з'являється. Недостатн�й об'єм зразка або неправильна методика проведення
процедури є найб�льш в�рог�дними причинами в�дсутност� контрольної л�н�ї. Перегляньте процедуру � повтор�ть
тест, використовуючи нову тест-панель. Якщо проблема не зникає, зверн�ться до виробника.
*ПРИМІТКА:
Інтенсивн�сть або ширина л�н�ї не мають жодного значення. 
Попередн�й позитивний результат тесту не завжди означає, що людина вживала нелегальн� наркотики, а
негативний результат тесту не завжди означає, що людина не вживала нелегальн� наркотики. Існує низка
фактор�в, як� впливають на достов�рн�сть тест�в на наркотики. Тести на певн� наркотичн� речовини є б�льш
точними, н�ж на �нш�

Точн�сть

80 кл�н�чних зразк�в сеч� було проанал�зовано методом ГХ-МС та за допомогою даного тесту. Кожен тест
виконувався трьома фах�вцями. Зразки були розд�лен� за концентрац�єю на п'ять категор�й: без наркотик�в,
менше половини порогового значення, близько порогового значення негативний, близько порогового
значення позитивний � високо позитивний. Результати були наступними:

1. Вийм�ть тестову панель з герметичного пакета.
2. Зн�м�ть ковпачок з панел�. Нанес�ть на панель �дентиф�кац�йн� дан� пац�єнта або контрольного зразка.
3. Занурте тест-панель вертикально у зразок сеч� на 10-15 секунд. Зразок сеч� не повинен торкатися пластикової
тест-панел�.
4. Надягн�ть ковпачок на тест-панель � поклад�ть її на чисту та суху поверхню.
5. Результати тесту на наркотики необх�дно зчитувати через 5 хвилин.

НЕ ІНТЕРПРЕТУЙТЕ РЕЗУЛЬТАТ ПІЗНІШЕ, НІЖ ЧЕРЕЗ 10 ХВИЛИН!

Довед�ть тестовий наб�р, зразок сеч� до к�мнатної температури (15-30ºC) перед тестуванням.
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

1. Тест-пенель надає лише як�сний, попередн�й результат анал�зу. Для отримання п�дтвердженого результату
необх�дно використовувати вторинний анал�тичний метод. Найкращим методом п�дтвердження є газова
хроматограф�я/мас-спектрометр�я (ГХ/МС).
2. Існує можлив�сть техн�чної або процедурної помилки. Також �нш� заважаюч� речовини в зразку сеч� можуть
спричинити помилков� результати. 
3. Дом�шки  у зразках сеч� можуть призводити до помилкових результат�в незалежно в�д використовуваного
анал�тичного методу. Якщо є п�дозри на фальсиф�кац�ю, тест сл�д повторити з �ншим зразком сеч�.

7. Позитивний результат може бути отриманий при вживання певних продукт�в харчування або харчових
добавок.

4. Позитивний результат не вказує на р�вень або �нтоксикац�ю, шлях введення або концентрац�ю в сеч�.
5. Негативний результат не обов'язково вказує на в�дсутн�сть наркотик�в у сеч�. Негативн� результати можуть
бути отриман�, коли наркотик присутн�й, але нижче м�н�мального р�вня виявлення.
6. Тест не розр�зняє наркотики та певн� л�ки.

Зразок сеч� необх�дно з�брати в чистий � сухий контейнер. Можна використовувати сечу, з�брану в будь-який
час доби. Зразки сеч� з видимим осадом сл�д центрифугувати, в�дф�льтрувати або дати в�дстоятися, щоб
отримати прозорий зразок для анал�зу.
Зразки сеч� можна збер�гати при температур� 2-8°C до 48 годин до початку тестування. Для б�льш тривалого
збер�гання зразки можна заморозити � збер�гати при температур� нижче -20°C. Заморожен� зразки сл�д
розморозити � добре перем�шати перед тестуванням.

РЕАГЕНТИ

Цей тест може виявити �нш� спор�днен� сполуки, будь ласка, зверн�ться до таблиц� анал�тичної специф�чност� в
ц�й �нструкц�ї.
Результати тесту можуть бути використан� для надання доказ�в та обґрунтування план�в терап�ї, л�кування
наркозалежност� та токсичних психоз�в.

Цей анал�з дає лише попередн�й результат. Для отримання п�дтвердженого анал�тичного результату
необх�дно використовувати б�льш специф�чний альтернативний х�м�чний метод. Газова хроматограф�я/
мас-спектрометр�я (ГХ/МС) є найкращим п�дтверджуючим методом. Будь-як� результати тест�в на
наркотичн� речовини п�длягають кл�н�чному розгляду � профес�йн�й оц�нц�, особливо у випадку позитивних
попередн�х результат�в.

Швидкий тест для виявлення наркотик�в у сеч� - це �мунолог�чний анал�з, заснований на принцип�
конкурентного зв'язування. Препарати, як� можуть бути присутн�ми в зразку сеч�, конкурують з в�дпов�дним
кон'югатом за м�сця зв'язування на специф�чних антит�лах.
П�д час тестування зразок сеч� м�грує вгору п�д д�єю кап�лярних сил. Препарат, якщо в�н присутн�й у зразку сеч�
нижче порогової концентрац�ї, не буде насичувати м�сця зв'язування його специф�чних антит�л, покритих на
частинках. Частинки, вкрит� антит�лами, будуть захоплен� �ммоб�л�зованим кон'югатом л�карського засобу,

ПРИНЦИП

� в област� тестової л�н�ї на смужц� з певним л�карським засобом з'явиться видима кольорова л�н�я. Кольорова
л�н�я не утворюється в област� тестової л�н�ї, якщо р�вень препарату перевищує пороговий р�вень концентрацї,
оск�льки в�н насичує вс� м�сця зв'язування антит�л, покритих на частинках.
Позитивний на наркотики зразок сеч� не утворює кольорову л�н�ю в певн�й област� тестової л�н�ї смужки через
конкуренц�ю з наркотиками, в той час як негативний на наркотики зразок сеч� або зразок, що м�стить
концентрац�ю наркотику нижче порогової, утворює л�н�ю в област� тестової л�н�ї. Для процедурного контролю в
област� контрольної л�н�ї завжди з'являється кольорова л�н�я, яка вказує на те, що було додано належний об'єм
зразка � в�дбулося змочування мембрани.

ЗБІР ТА ПІДГОТОВКА ЗРАЗКІВ

Кожна тестова л�н�я на панел� м�стить частинки мишачих моноклональних антит�л та в�дпов�дн� кон'югати
л�карських засоб�в � б�лк�в. У кожн�й контрольн�й л�н�ї використовується козяче антит�ло.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Т�льки для д�агностики  in vitro.
Не використовувати п�сля зак�нчення терм�ну придатност�.
Тест-панель повинна залишатися в запечатаному пакет� до моменту використання.
Вс� зразки сл�д розглядати як потенц�йно �нфекц�йними.
Використан� тест-панел� сл�д утил�зувати в�дпов�дно до м�сцевих правил.

МАТЕРІАЛИ
Матер�али, як� надаються:

25 тест�в в �ндив�дуальн�й упаковц� 
Інструкц�я

Необх�дн� матер�али, як� не надаються:
Таймер

Збер�гати в запакованому вигляд� в герметичн�й упаковц� при к�мнатн�й температур� або в холодильнику (2-
30°C). Тест-панель стаб�льна протягом терм�ну придатност�, зазначеного на герметичн�й упаковц�. Тест-панель
повинна залишатися в герметичн�й упаковц� до моменту використання. Тримати подал� в�д прямих сонячних
промен�в, вологи та тепла. НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ. Не використовувати п�сля зак�нчення терм�ну придатност�

ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ

**ВАЖЛИВО: Отриманий вами результат називається попередн�м. Зразок повинен бути досл�джений в
лаборатор�ї, щоб визначити, чи д�йсно в ньому присутн�й наркотик. Будь-який зразок, який не дав негативного
результату, необх�дно в�дправити в лаборатор�ю для подальшого досл�дження.
Що таке хибнопозитивний результат?
Хибнопозитивний результат тесту - це випадок, коли речовина неправильно �дентиф�кується за допомогою тест-
панел�. Найпоширен�шою причиною хибнопозитивного результату є перехресн� реакц�ї. Певн� продукти
харчування, л�ки, д�єтичн� препарати та харчов� добавки можуть спричинити хибнопозитивний результат тесту.
Що таке хибнонегативний результат?
Хибнонегативний результат тесту означає, що початкова речовина присутня, але не виявляється за допомогою
тест-панел�. Якщо зразок розведений або фальсиф�кований, це може призвести до хибнонегативного
результату.

MDPV1000

α-PVP500
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БІБЛІОГРАФІЯ

Methcathinone 500

Анал�тична чутлив�сть
У в�льну в�д наркотик�в сечу додавали наркотики до концентрац�й при: 0 нг/мл, -50% порогового р�вня; -25%
порогового р�вня; порогового р�вня; +25% порогового р�вня; +50% порогового р�вня. Ус� результати були
позитивними при концентрац�ї +25% � вище та негативними при концентрац�ї -25% � нижче. Нижче наведено
узагальнен� дан�:

Анал�тична специф�чн�сть
У наступн�й таблиц� перерахован� сполуки, як� позитивно виявляються в сеч� за допомогою тесту для виявлення
наркотик�в у сеч� (MDPV/α-PVP/MCAT)  через 5 хвилин.

Точн�сть
Досл�дження проводиться 2 рази на день � триває 25 дн�в для кожного типу та для трьох парт�й. У досл�дженн�
беруть участь три оператори, як� не знають системи нумерац�ї зразк�в. Кожен з 3 оператор�в тестує по 2 зразка в
день в кожн�й концентрац�ї для кожної парт�ї. Всього було зроблено 50 визначень кожним оператором для
кожної концентрац�ї. Результати наведен� нижче:

MDPV1000

Ефект питомої ваги сеч�
Дванадцять (12) зразк�в сеч� з нормальною, високою та низькою питомою вагою в�д 1,000 до 1,035 були розведен�
з наркотиками на 25% нижче та 25% вище м�н�мального р�вня в�дпов�дно. Тест на наркотики був протестований
в двох екземплярах, використовуючи зразки сеч� без наркотик�в � з додаванням наркотик�в. Результати
показують, що р�зн� д�апазони питомої ваги сеч� не впливають на результати випробувань.

Вплив рН сеч�
рН анал�зованої негативної сеч� було в�дрегульовано до д�апазону в�д 4,00 до 9,00 1 рН одиниц� та додано
препарати на 25% нижче � на 25% вище м�н�мального р�вня. В�дкоригована за рН сеча була протестована за
допомогою даного тесту на наркотики. Результати показують, що р�зн� д�апазони рН не впливають на
результати тесту.

Перехресна реакц�я
Було проведено досл�дження для визначення перехресної реактивност� тесту з� сполуками в сеч�, що не м�стить
наркотик�в, або в сеч�, що м�стить метиленд�оксип�ровалерон, α-PVP, меткатинон. Наведен� нижче сполуки не
виявляють перехресної реактивност� при тестуванн� за допомогою Одноступеневого багатокомпонентного
скрин�нгового тесту DipCard (сеча) у концентрац�ї 100 нг/мл.

Неперехресн� реактивн� сполуки
Було проведено досл�дження для визначення перехресної реактивност� тесту з� сполуками в сеч�, що не м�стить
наркотик�в, або в сеч�, що м�стить метиленд�оксип�ровалерон, α-PVP, меткатинон. Наведен� нижче сполуки не
виявляють перехресної реактивност� при тестуванн� за допомогою Одноступеневого багатокомпонентного
скрин�нгового тесту DipCard (сеча) у концентрац�ї 100 нг/мл.

3-ацетат
Ам�лорид
Амоксицил�н
Амп�цил�н
Апоморф�н
Аспартам
Атроп�н
Ацетилсал�цилова кислота
Ацетофенет�дин
Беклометазон
Бензинова кислота
Б�л�руб�н
Верапам�л
Гемоглоб�н
Гентизинова кислота
Г�дралазин
Г�дрокортизон
Г�дроксипрогестерон
Г�дрохлорот�азид
Дезипрам�н
Дексаметазон
Декстрометорфан
Дигоксин

Дифлун�зал
Дроперидол
Еритром�цин
Естрон-3-сульфат
Етил- p -ам�нобензоат
Етопропазин
Зомеп�рак
Ізокссуприн
Ізопротеренол-(+/-)
Каннаб�д�ол
Карбамазеп�н
К�нуренова кислота
Клон�дин
Кортизон
Кофеїн
Креатин�н
Лабеталол
Лоперам�д
Мепробамат
Метилфен�дат
Метоксифенам�н
Нал�диксова кислота
Напроксен

Н�ацинам�д
Н�федип�н
Норетиндрон
Носкап�н
Оксиметазол�н
Оксифенбутазон
Октопам�н
Пакл�таксел
Папаверин
Перфеназин
Предн�зон
Прилокаїн
Псевдоефедрин
р-Ам�нобензойна кислота
Сал�цилова кислота
Серотон�н
Сечова кислота
Сул�ндак
Сульфаметазин
Теобром�н
Тетраг�дрозол�н
Тетраг�дрокортизон
Тетрацикл�н

Т�ам�н
Т�оридазину г�дрохлорид
Толазам�д
Толбутам�д
Триамтерен
Триметоприм
Трифлуоперазин
Фенелзин
Фенопрофен
Фуросем�д
Х�н�дин
Х�н�н
Хлорамфен�кол
Хлорот�азид
Хлорпромазин
Хлорфен�рам�н
Холестерин
Щавлева кислота
D,L-триптофан
D/L -Тирозин
l-Аскорб�нова кислота
N-Ацетилпрокаїнам�д
α-г�дроксиг�ппурова кислота

Виробник:
Zhejiang Orient Gene Biotech
Co., Ltd. (China)
3787#, East Yangguang Avenue,
Dipu Street, Anji 313300,
Huzhou,Zhejiang,China
(Ханчжоу, Китай).

Уповноважений представник:

ТОВ «МЕДРИНОК»
43020, Україна, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Зв'язк�вц�в, буд. 6
+380 (50) 157 42 07
medrynok.corp@gmail.com
https://medrynok.pro

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
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