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сЕртиФlкАт якостl

Номер звiry : R100'l9
Партiя : '1001ý

Назва продукту :VACUUM BLOOD COLLECT|ON TUBE
Тип продукry : ,13Х100 - gNC SOD|UM C|TRATE 4,5ML-3,8%
Код продукry :81282

!ата звiry :04.12.2023

,Щата стерилiзацiТ :2023-12
TepMiH придатностi :2024-12
Обсяг партii (N) : 20,000 Pcs.
# 3разки : 100 Pcs.

Фiзичнiтести Сгандарти метод тесry Норма результати

иатеоlал :N 14820 :N 14820
йедичний РЕТ, ущiльнювач
(РЕ) ковпачок )Ет - рЕ

-lистота
=N 14820 :N 14820

)ез заивих частинок
матерiалiв

)ез 3аИвих часТинок l

латерiалiв

3овнiшнiй вигляд
=N 

14820 _N 14820
5ез гострих краТв,
lпvклостей ]iдповiдае

lоозооiсть :N 14820 =N'14820

1розорий при УФ i денному
)свiтленнi lрозорий

г]омiнальний обсяг рiдини :N 14820 г.кк.95
\Лiж 90% - 110%
rомiнального обсяry f iлповiлае

lJкала заповнення,
зiдмiтка N ,l4820 т.кк. 95 | -% 10 лiнii наповнення зiдповiдае
]iaMeTp i довжина
lробiрки N 14820 AYSET г.кк. 87

1 2,80(+/-0,з)х75,50(+/-
0.5)мм l2.80 Х 75.65 мм

]iaMeTp i довжина кришки
=N 

14820 AYSET г,кк. 87
1 5,40(+/-0,1 )Х1 9,40 (+/-0,1 )
мм l5.46 Х 19.46 мм

(олвпачок :N 14820 г,кк. 96 лiльне з'еднання ковпачка цlльне
lеребiг :N 14820 I.кк.96 5ез протiкання 5ез протiкання

)тlикlсть N 14820

г.кк. 84, т.кк.
э5
/Е т,кк. 96 5ез вiзчальних дефектiв fез вiзчальних лефектiв

ест на фрагментацiю \YSET г.кк.111 5ез фрагментацiТ эез фрагментацii
-lентрифчгирование :N'14820 t.кк. 84 Без помилок при 3000 об / м 5ез помилок
кiлькiсть добавки :N 14820 г.кк. ,104 ]iд 90% до 100% зiдповiдае
]'еднання частин

=N 
14820 AYSET г,кк. 97 ]iдповiдае Вiдповiдае

нформацiя на етикетцi i

(одчвання добавки N 14820 AYSET г.кк. 102 3iдповiдае Таблицi-1 3iдповiдае

]рилипання етикетки N 14820 AYSET г,кк. ,102
=тикетка повиннi бути
rовнiстю приклеена 3iдповiдае

iонтроль вакччмч :N '14820 AYSET г.кк. 103
]остатнiй вакуум в

lалежностi вiд типу продукту 3iдповiдае
бiолоriчнiтести стандарти тест методч Норма резчльтати

ест на стерильнiсть rS 556 гS 10409 ]терилiзацiя (радiацiею) :терильний
{отатки: Перевiрка вiдповiдностi перед використанням пройшла успiшно, Bci результати в
иежах норми
)езультат: Продукти готовi до доставки
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